
Laboratori

General Batet, 1-7 08028 Barcelona

T. 93 342 26 41 / F. 93 342 26 66 INFORME ANALÍTIC

Client: Baix Empordà Nord

Adreça: Pol. Ind. Riera d'Esclanyà - c/ Mas Resplandís, nau 1-F

Municipi: 17213- Esclanyà

Codi mostra: 9.569.127

Punt de presa de mostra: Dipòsit Tamariu (Palafrugell)

Data presa: 26-02-2024  11:30 Data recepció: 26-02-2024

Data inici anàlisis: 26-02-2024 Data finalització anàlisis: 18-04-2024

DESCRIPCIÓ / COMENTARIS MOSTRA:

DADES ANALÍTIQUES

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

Analítica: COMPLETA-D

Municipi: Palafrugell

Mostra d'aigua destinada al consum humà lliurada refrigerada pel client i en els envasos subministrats pel 

Laboratori *

DETERMINACIONS IN SITU

*10,0 °CTemperatura (aportació client) -

*0,2 / 1,00,40 mg Cl2/lClor residual lliure (aportació client) -

*0,50 mg Cl2/lClor residual total (aportació client) -

PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS

00 UFC/100mlClostridium perfringens Mètode alternatiu TSC-MUP

00 NMP/100mlE. coli UNE-EN ISO 9308-2:2014

*00 NMP/100mlEnterococs Mètode alternatiu Enterolert

PARÀMETRES QUÍMICS

Metalls totals per ICP/AES

<= 2000<15 µg/lCoure MA/Q-113

25%<= 1500102 µg/lBor MA/Q-113

BTEX i solvents clorats

<= 1,0<0,25 µg/lBenzè MA/QO-23

<1 µg/lToluè MA/QO-23

<1 µg/lEtilbenzè MA/QO-23

<1 µg/lm+p-xilè MA/QO-23

<1 µg/lo-xilè MA/QO-23

<0,5 µg/lTricloroetè MA/QO-23

<0,5 µg/lTetracloroetè MA/QO-23

<= 3,0<0,5 µg/l1,2-dicloroetà MA/QO-23

<1 µg/l1,1,1-tricloroetà MA/QO-23

<= 10,0<1 µg/lTricloroetè + Tetracloroetè MA/QO-23

*<= 0,50<0,15 µg/lClorur de vinil* MA/QO-23

Hidrocarburs Aromàtics Policíclics

<0,025 µg/lNaftalè MA/QO-25, rev. 10
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Laboratori

General Batet, 1-7 08028 Barcelona

T. 93 342 26 41 / F. 93 342 26 66

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

PARÀMETRES QUÍMICS

Hidrocarburs Aromàtics Policíclics

<0,015 µg/lAcenaftilè MA/QO-25, rev. 10

<0,015 µg/lAcenaftè MA/QO-25, rev. 10

<0,015 µg/lFluorè MA/QO-25, rev. 10

<0,015 µg/lFenantrè MA/QO-25, rev. 10

<0,015 µg/lAntracè MA/QO-25, rev. 10

<0,025 µg/lFluorantè MA/QO-25, rev. 10

<0,015 µg/lPirè MA/QO-25, rev. 10

<0,015 µg/lBenzo(a)antracè MA/QO-25, rev. 10

<0,025 µg/lCrisè MA/QO-25, rev. 10

<0,0075 µg/lBenzo(b)fluorantè MA/QO-25, rev. 10

<0,0075 µg/lBenzo(k)fluorantè MA/QO-25, rev. 10

<0,0075 µg/lIndeno(1,2,3,c,d)pirè MA/QO-25, rev. 10

<0,015 µg/lDibenzo(a,h)antracè MA/QO-25, rev. 10

<0,0075 µg/lBenzo(g,h,i)perilè MA/QO-25, rev. 10

<= 0,01<0,003 µg/lBenzo(a)pirè MA/QO-25, rev. 10

<= 0,1<0,03 µg/lSuma 4 PAHs Dir. 98/83/CE MA/QO-25, rev. 10

Plaguicides (SBE - CG/EM)

<= 0,030<0,015 µg/lAmetryn MA/QO-25, rev. 10

<= 0,030<0,015 µg/lPrometryn MA/QO-25, rev. 10

<= 0,030<0,0075 µg/lAldrin MA/QO-25, rev. 10

<= 0,030<0,0075 µg/lDieldrin MA/QO-25, rev. 10

<= 0,030<0,0075 µg/lHeptachlor MA/QO-25, rev. 10

<= 0,030<0,0075 µg/lHeptachlor-epoxide MA/QO-25, rev. 10

<= 0,1<0,015 µg/lalpha-Endosulfan MA/QO-25, rev. 10

<= 0,1<0,015 µg/lbeta-Endosulfan MA/QO-25, rev. 10

<= 0,030<0,015 µg/lLindane MA/QO-25, rev. 10

<= 0,1<0,015 µg/l4,4'-DDE MA/QO-25, rev. 10

<= 0,1<0,015 µg/l4,4'-DDD MA/QO-25, rev. 10

<= 0,030<0,015 µg/l4,4'-DDT MA/QO-25, rev. 10

<= 0,030<0,015 µg/lTrifluralin MA/QO-25, rev. 10

<= 0,030<0,015 µg/lAlachlor MA/QO-25, rev. 10

<= 0,030<0,015 µg/lPropanil MA/QO-25, rev. 10

<= 0,030<0,025 µg/lFenitrotion MA/QO-25, rev. 10

<= 0,1<0,015 µg/lEthofumesate MA/QO-25, rev. 10

<= 0,030<0,015 µg/lTiobencarb MA/QO-25, rev. 10

<= 0,030<0,025 µg/lParathion MA/QO-25, rev. 10

<= 0,1<0,015 µg/lPendimetalin MA/QO-25, rev. 10

Trihalometans

25%1,1 µg/lCloroform MA/QO-23
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Laboratori

General Batet, 1-7 08028 Barcelona

T. 93 342 26 41 / F. 93 342 26 66

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

PARÀMETRES QUÍMICS

Trihalometans

20%2,2 µg/lDiclorobromometa MA/QO-23

25%4,2 µg/lClorodibromometa MA/QO-23

30%11 µg/lBromoform MA/QO-23

25%<= 100,018,5 µg/lTotal Trihalometans MA/QO-23

Plaguicides per EFS i UHPLC-MS/MS

<= 0,030<0,005 µg/lAtrazine MA/QO-32, rev.7

<= 0,030<0,015 µg/lCarbaryl MA/QO-32, rev.7

*<= 0,030<0,025 µg/lCarbendazim* MA/QO-32, rev.7

<= 0,030<0,015 µg/lCarbofuran MA/QO-32, rev.7

<= 0,030<0,005 µg/lChlorfenvinphos MA/QO-32, rev.7

<= 0,100<0,005 µg/lChlorotoluron MA/QO-32, rev.7

<= 0,030<0,005 µg/lDEA MA/QO-32, rev.7

*<= 0,030<0,025 µg/lDIA* MA/QO-32, rev.7

<= 0,030<0,005 µg/lDiazinon MA/QO-32, rev.7

<= 0,030<0,015 µg/lDimethoate MA/QO-32, rev.7

<= 0,030<0,015 µg/lDiuron MA/QO-32, rev.7

<= 0,030<0,005 µg/lImidacloprid MA/QO-32, rev.7

<= 0,030<0,005 µg/lIrgarol MA/QO-32, rev.7

<= 0,030<0,005 µg/lIsoprocarb MA/QO-32, rev.7

<= 0,030<0,015 µg/lIsoproturon MA/QO-32, rev.7

<= 0,030<0,015 µg/lLinuron MA/QO-32, rev.7

<= 0,100<0,005 µg/lMetalaxyl MA/QO-32, rev.7

*<= 0,100<0,015 µg/lMetazachlor* MA/QO-32, rev.7

<= 0,030<0,005 µg/lMethabenzthiazuron MA/QO-32, rev.7

<= 0,030<0,005 µg/lMethiocarb MA/QO-32, rev.7

*<= 0,030<0,015 µg/lMetolachlor* MA/QO-32, rev.7

*<= 0,030<0,025 µg/lMetolaclor-ESA* MA/QO-32, rev.7

*<= 0,100<0,015 µg/lPropaclor-ESA* MA/QO-32, rev.7

*<= 0,100<0,015 µg/lPropiconazole* MA/QO-32, rev.7

<= 0,030<0,015 µg/lPropoxur MA/QO-32, rev.7

<= 0,030<0,005 µg/lSimazine MA/QO-32, rev.7

<= 0,030<0,005 µg/lTerbuthylazine MA/QO-32, rev.7

<= 0,030<0,005 µg/lTerbutryn MA/QO-32, rev.7

<= 0,500<0,025 µg/lTotal Plaguicides MA/QO-25, MA/QO-32

<= 0,10<0,03 µg/lAcrilamida MA/QO-40

<= 10,0<2 µg BrO3/lBromats MA/Q-103

<= 700<75 µg ClO2/lClorits MA/Q-76

<= 700<75 µg ClO3/lClorats MA/Q-76

<= 50<10 µg CN/lCianurs totals MA/Q-147
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Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

PARÀMETRES QUÍMICS

<= 0,10<0,03 µg/lEpiclorhidrina MA/QO-38

<0,050 µg/lBisphenol A MA/QO-37

<= 1,5<0,2 mg F/lFluorurs MA/Q-76

<4 µg/lMonochloroacetic acid (MCAA) MA/QO-35

<4 µg/lMonobromoacetic acid (MBAA) MA/QO-35

<4 µg/lDichloroacetic acid (DCAA) MA/QO-35

<4 µg/lDibromoacetic acid (DBAA) MA/QO-35

<4 µg/lTrichloroacetic acid (TCAA) MA/QO-35

<= 60<20 µg/lSuma de HAAs MA/QO-35

<= 1<0,2 µg Hg/lMercuri MA/Q-102

<= 0,5<0,03 mg NO2/lNitrits MA/Q-109

<= 50<1 mg NO3/lNitrats MA/Q-76

<0,015 µg/lPerfluorobutanoic acid (PFBA) MA/QO-36

<0,005 µg/lPerfluoropentanoic acid (PFPeA) MA/QO-36

<0,005 µg/lPerfluorohexanoic acid (PFHxA) MA/QO-36

<0,0025 µg/lPerfluoroheptanoic acid (PFHpA) MA/QO-36

<= 0,07<0,005 µg/lPerfluorooctanoic acid (PFOA) MA/QO-36

<= 0,07<0,0025 µg/lPerfluorononanoic acid (PFNA) MA/QO-36

<0,0025 µg/lPerfluorodecanoic acid (PFDA) MA/QO-36

<0,0025 µg/lPerfluoroundecanoic acid (PFUdA) MA/QO-36

<0,0025 µg/lPerfluorododecanoic acid (PFDoA) MA/QO-36

<0,0025 µg/lPerfluorotridecanoic acid (PFTrDA) MA/QO-36

<0,0025 µg/lPerfluorotetradecanoic acid (PFTeDA) MA/QO-36

<0,005 µg/lPerfluoro-1-octanesulfonamide (FOSA) MA/QO-36

<0,005 µg/lMethylperfl. octsulfon. acid (N-MeFOSAA) MA/QO-36

<0,005 µg/lEthylperfl. octsulfon. acid (N-EtFOSAA) MA/QO-36

<0,0025 µg/lPerfluorobutanesulfonic acid (L-PFBS) MA/QO-36

<0,0025 µg/lPerfluoropentanesulfonic acid (L-PFPeS) MA/QO-36

<= 0,07<0,0025 µg/lPerfluorohexanesulfonic acid (PFHxS) MA/QO-36

<0,0025 µg/lPerfluoroheptanesulfonic acid (L-PFHpS) MA/QO-36

<= 0,07<0,0025 µg/lPerfluorooctanesulfonic acid (PFOS) MA/QO-36

<0,0025 µg/lPerfluorononanesulfonic acid (L-PFNS) MA/QO-36

<0,0025 µg/lPerfluorodecanesulfonic acid (L-PFDS) MA/QO-36

<0,005 µg/lPerfluoroundecanesulfonic ac. (L-PFUdS) MA/QO-36

<0,005 µg/lPerfluorododecanesulfonic acid (L-PFDoS) MA/QO-36

<0,005 µg/lPerfluorotridecanesulfon. a. (L-PFTrDS) MA/QO-36

<0,015 µg/l4:2 fluorotelomer sulfonic acid (4:2FTS) MA/QO-36

<0,015 µg/l6:2 fluorotelomer sulfonic acid (6:2FTS) MA/QO-36

<0,015 µg/l8:2 fluorotelomer sulfonic acid (8:2FTS) MA/QO-36

Codi informe: 9.569.127 Pàg. 4 de 7

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC (núm. 247/LE2129).

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua

, S.A.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en data 01/08/2013,

Tom 43889, foli 142, Full B 441030. NIF A-66098435.



Laboratori
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T. 93 342 26 41 / F. 93 342 26 66

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

PARÀMETRES QUÍMICS

<0,005 µg/lPerfluoro-2-propanoic acid (HFPO-DA) MA/QO-36

<0,005 µg/lDodecafluoro dioxanonanoic acid (ADONA) MA/QO-36

<0,005 µg/l9-chlor.non.sulfonic acid (9Cl-PF3ONS) MA/QO-36

<0,005 µg/l11-chlor.unde.sulf. acid (11Cl-PF3OUdS) MA/QO-36

<= 0,1<0,015 µg/lSuma de PFAS MA/QO-36

PARÀMETRES INDICADORS

Paràmetres indicadors microbiològics

<= 100<1 UFC/mlRecompte de colònies a 22 °C UNE-EN ISO 6222:1999

00 NMP/100mlColiformes totals UNE-EN ISO 9308-2:2014

00 Ufp/100mlColífags somàtics UNE-EN ISO 10705-2:2002

Paràmetres indicadors físico-químics i organolèptics

<= 0,5<0,15 mg NH4/lAmoni MA/Q-104

10%<= 250210 mg Cl/lClorurs MA/Q-76

<= 15<5 mg Pt/lColor MA/Q-03

6%<= 25001300 µS/cmConductivitat a 20 °C MA/Q-56

<= 5,0<1 mg C/lCarboni Orgànic Total (COT) MA/Q-108

*<= 3<3 Index dil.Gust (25 °C) MA/Q-01

-0,5 / 0,50,367 Unitats pHÍndex de Langelier MA/Q-188

*<= 33 Index dil.Olor (25 °C) MA/Q-11

0,26,5 / 9,57,4 Unitats pHpH MA/Q-08

10%<= 250123 mg SO4/lSulfats MA/Q-76

<= 4,0<0,2 UNFTerbolesa MA/Q-186

Metalls totals per ICP/AES

<= 200<15 µg/lFerro MA/Q-113

<= 50<15 µg/lManganès MA/Q-113

<= 200<30 µg/lAlumini MA/Q-113

15%<= 200,0121 mg/lSodi MA/Q-113

PARÀMETRES FÍSICO-QUÍMICS NO REGULATS

Metalls totals per ICP/AES

*214 µg/lBari* MA/Q-113

*<100 µg/lZinc* MA/Q-113

*1,0 mg/lEstronci* MA/Q-113

15%6 mg/lPotassi MA/Q-113

15%131 mg/lCalci MA/Q-113

15%34 mg/lMagnesi MA/Q-113

*6,5 mg/lSilici* MA/Q-113

468 mg CaCO3/lDuresa total MA/Q-113

336 mg CaCO3/lAlcalinitat MA/Q-08

METALLS (ICP)

Metalls totals per ICP-MS
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Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

METALLS (ICP)

Metalls totals per ICP-MS

*<0,5 µg/lArgent* MA/Q-146

*<0,5 µg/lBeril.li* MA/Q-146

<= 5,0<1,0 µg/lCadmi MA/Q-146

*<0,5 µg/lCobalt* MA/Q-146

<= 50,0<1,0 µg/lCrom MA/Q-146

*1,1 µg/lMolibdè* MA/Q-146

<= 20,0<5,0 µg/lNíquel MA/Q-146

<= 10,0<1,0 µg/lPlom MA/Q-146

<= 10,0<1,0 µg/lArsènic MA/Q-146

<= 20,0<1,0 µg/lSeleni MA/Q-146

<= 10,0<1,0 µg/lAntimoni MA/Q-146

*<0,5 µg/lVanadi* MA/Q-146

*<0,5 µg/lTitani* MA/Q-146

*8,4 µg/lLiti* MA/Q-146

*<0,5 µg/lGal.li* MA/Q-146

*<0,5 µg/lBismut* MA/Q-146

*<0,5 µg/lIndi* MA/Q-146

*<20 µg/lFòsfor* MA/Q-146

*<1,0 µg/lWolframi* MA/Q-146

*<0,5 µg/lTal.li* MA/Q-146

*<1,0 µg/lEstany* MA/Q-146

*<1,0 µg/lPaladi* MA/Q-146

*<5,0 µg/lRubidi* MA/Q-146

*<0,5 µg/lLantà* MA/Q-146

<= 30,0<1,0 µg/lUrani MA/Q-146

VP : Valor Paramètric fixat al "Real Decreto 3/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano" o els 

complementaris establerts al document "Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya " (també anomenat Pla de Vigilància).

Inc. (±): Incertesa expandida del mètode amb una probabilitat de cobertura del 95 %. Per a valors propers al límit de quantificació, les incerteses poden ser 

superiors i es troben a disposició dels clients, per a tots els mètodes de l'abast d'acreditació.

Els resultats que apareguin ombrejats excedeixen el Valor Paramètric (VP) fixat pel Real Decreto 3/2023. No obstant, cal tenir en compte que, per als 

paràmetres qualificats com a Indicadors, d'acord amb l'esmentat Decret i amb el Pla de Vigilància autonòmic, aquests valors no determinen l 'aptitud de l'aigua 

per al consum.

El Laboratori també té a disposició dels clients les incerteses dels mètodes d'anàlisi microbiològics.

Límits de detecció teòrics per als paràmetres microbiològics: 1 UFC/ml per al Recompte de colònies a 22 °C i 1 NMP/100 ml per a Coliformes totals i E. coli.

Per a la realització de l'assaig de recompte de bacteris aerobis a 22 °C, s'ha fet servir la tècnica de sembra en profunditat en placa, el medi de cultiu agar d 'extr

acte de llevat i un temps d'incubació de 68 h (44h en el cas d'areobis a 36 °C).

El valor del paràmetre "Total Plaguicides" correspon a la suma dels plaguicides individuals acreditats.
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Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

OBSERVACIONS: Per als paràmetres analitzats, els resultats obtinguts compleixen amb les especificacions del RD 3/

2023 *.

Barcelona, 18-04-2024

Aprovació

Antonio Cabeza

Responsables àrees analítiques:

Belen Galofré Porcar, Responsable Tècnic Àrea Microbiologia

Mª Rosa Boleda, Responsable Tècnic Àrea Química Orgànica

Isabel Pérez Rodríguez, Responsable Tècnic Àrea Química

Aquest informe no pot ser reproduït parcialment sense l'autorització expressa del Laboratori d'Aigües de Barcelona.

Aquests resultats només responen a l'anàlisi de la mostra referenciada.

En el cas de mostres preses pel Laboratori, la presa es realitza d 'acord amb els procediments PNT M-01 i PNT M-02*. En el cas de mostres preses pel client, el 

Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el 

propi Laboratori) ni de la informació aportada en aquest informe en els camps de "Municipi", "Punt de presa de mostra" i "Data presa". A més, qualsevol 

informació aportada pel client, no està coberta per l 'acreditació. Per altra banda, quan el Laboratori no és responsable de la presa de mostra, els resultats s 'apliq

uen a la mostra tal i com es va rebre.

La versió actual d'aquest informe invalida i modifica qualsevol versió anterior.

Cap de Laboratori
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